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?Preambul naţional

Prezenta normă de metrologie legală stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială, 
periodică1 şi după reparaţie a aparatului pentru măsurarea parametrilor microclimei tip 
«МЕТЕОСКОП-М» (în continuare Măsurător) şi reprezintă adoptarea documentului normativ al 
Federaţiei Ruse „Verificarea metrologică a aparatului pentru măsurarea parametrilor microclimei 
tip „МЕТЕОСКОП-М” BVEK.43.1110.05 MP:2011.

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă:

Измеритель параметров микроклимата типа «МЕТЕОСКОП-М». Методика поверки.

Preambul, cuvintele „ -два года” trebuie citite „согласно Официальному перечню средств 
измерений подлежащих законодательному метрологическому контролю»

Punctul 4.1 -  de exclus cuvintele „и требования СанПиН 2.2.4/2.1.8-055-96”;

Capitolul 8 Оформление результатов поверки va avea următorul cuprins:

Punctul 8.1 Поверка измерителя осуществляется уполномоченными метрологическими 
службами в Национальной системе по метрологи на проведение поверки такого тина 
средств измерений.

Punctul 8.2 va avea cuprinsul punctului 8.1 al procedurii de verificare metrologică propriu zise

Punctul 8.3 va avea următorul cuprins: „На измеритель, прошедший поверку и признанного 
пригодным к дальнейшему применению выдается свидетельство о поверки строгой 
отчетности в соответствии с приложением A, RGML 12”.

Punctul 8.4 va avea următorul cuprins: „Если измеритель по результатам первичной поверки, 
периодической поверки и поверки после ремонта признан непригодным и не допускае тся к 
дальнейшему применению на него выдается свидетельство о непригодности к применению 
в соответствии с приложением В, RGML 12”.
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1. Elementele naţionale ale prezentei norme de metrologie legală au fost elaborate de 
Institutul Naţional de Metrologie.

2. Modificări după pujblicare:

Indicativul modificării Revista „metrologie” 
nr./an

Punctele modificate


