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Preambul naţional

Prezenta normă de metrologie legală reprezintă adoptarea procedurii de verificare metrologică a
Republicii Belarus „Реопреобразователь с цифровым выходом РПЦ 2–02 „ИМПЕКАРД–М”.
Методика поверки” MP.MN 151–2003.

Tabelul 1. Notă, cuvintele „…поверено в органах государственной метрологической
службы.” trebuie citite “…эталонированы в установленном порядке.”

Punctul 2.1, cuvîntul „ Госстандартом” trebuie citit: „ в Национальной системе по
Метрологии”.

Punctul 7.2, alineatul doi trebuie citit:
„По положительным результатам поверки выдается свидетельство о поверке строгой

отчетности (форма свидетельства о поверке – в приложении, А RGML 12:2007), наносится
клеймо на пломбировочную мастику, расположенную в месте крепления крышки корпуса и
оформляется запись результатов поверки в руководстве по эксплуатации.

Результаты поверки действительны в течении межповерочного интервала.”.

Punctul 7.3 trebuie citit:
„7.3. Если прибор по результатам поверки признан непригодным к применению, оттиск

поверительного клейма гасится и выдается свидетельство о непригодности (форма
свидетельства о непригодности – в приложении B, RGML 12:2007).”.
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Elementele naţionale ale prezentei norme de metrologie legală au fost elaborate de Institutul
Naţional de Standardizare şi Metrologie.

Modificări după publicare:

Director general al INSM    Vitalie Dragancea

Şef serviciu metrologie Constantin Bordianu

Indicativul modificării Buletinul de standartizare
nr./an
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